
質 疑 ・ 回 答 書 
  令和 4年 1月 25日 

発注番号 03GAI-79 件 名 令和 4年度 枚方市東部清掃工場 公害分析計保守点検委託 

№ 質 疑 事 項 回         答 

1 

設計書に記載されている校正ガスについて 

(ボンベ容器はリースにて納品) 

との記載がありますが期間は１年間で 

よろしいでしょうか。 

検定期間を目標に基本 1 年で交換する予定

ですが、実施時期及び返却作業の段取りの

関係上、1年を超えることがあります。 

2 

設計書に記載されている部品の数量と別紙 4 に記載

されている数量が異なります。 

ＣＯ調整用部品(NOx-SO2-CO-O2計) 

(設計書)(別紙 4)     

1,電磁弁 MV-14-1コネクタ付     2       1 

2,パッキン 001キャピラリー用   2       1 

3,窓パッキン 16                  4       2 

4,Oリング P9                    4       2 

5,マドパッキン                   6       3 

6,Oリング P35                   6       3 

7,L継手                         4       2 

8,Oリング P12.5                 2       1 

9,シート                         2       1 

10,窓押さえ                      2       1 

11,Oリング S12                  2       1 

12,パッキン 001キャピラリー用    8       4 

(O2分析計用)                     

13,Oリング P4                   14       7 

14,パッキン MPA用セルパッキン    2       1 

納入する数量はどちらでしょうか。 

納入する数量については、仕様書８．（10）

のとおりＣＯ調整作業を 2 台分で設計して

おり、設計書の数量をご準備ください。 

別紙４は、1台分の数量です。 

枚方市 総務部 契約課 

ＴＥＬ：０７２－８４１－１３４５、 ＦＡＸ：０７２－８４１－２０１５ 

 
Ｅ－ｍａｉｌ送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp （工事） 

          keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp （委託） 

          keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品） 
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